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19Bäcken – Små barn under 20 kg


20Bäcken - barn över 20 kg


21Epifarynx- Små barn under 20 kg


22Epifarynx- barn över 20 kg


23Fot- Små Barn under 20 kg


24Fot- Barn över 20 kg


25Fotled- Små barn under 20 kg


26Fotled- Barn över 20 kg


27Halsrygg -Små barn under 20 kg


28Halsrygg - Barn över 20 kg


29Hand - Små barn under 20 kg


30Hand -Barn över 20 kg


31Handled- Små barn under 20 kg


32Handled- Barn över 20 kg


33Höftled barn


37Knä- Små barn under 20 kg


39Knä- Barn över 20 kg


41Lårben- Barn över 20 kg


42Ländrygg- Små barn under 20 kg


43Ländrygg- Barn över 20 kg


44Nyckelben- Små barn under 20 kg


45Nyckelben-  Barn över 20 kg


46Revben/Thorax- Små Barn under 20 kg


47Revben/Thorax- Barn över 20 kg


48Rygg ( hals- bröst- ländrygg)- Små barn under 20 kg


49Sacrum/coccyx- Små barn under 20 kg


50Sacrum/coccyx-  Barn över 20 kg


51Scaphoideum- Barn över 8 år


52Shuntöversikt- Små barn under 20 kg


54Shuntöversikt- över 20 kg


56Skalle- Små barn under 20 kg


57Skelettålder- Små barn under 20 kg


58Skelettålder- Barn över 20 kg


59Skoliosrygg- Små barn under 20 kg


60Skoliosrygg- över 20 kg


61Skelettdysplasi


62Lårben- Små barn under 20 kg


63Sondläge- Små barn under 20 kg


64Sondläge- Barn över 20 kg


65Sternum- Små barn under 20 kg


66Sternum- Barn över 20 kg


67Underarm- Små barn under 20 kg


68Underarm- Barn över 20 kg


69Underben- Små barn  under 20 kg


70Underben- Barn över 20 kg


71Överarm- Små barn under 20 kg


72Överarm- Barn över 20 kg




Allmänt om barn-röntgen 
Som barn räknas alla upp till 18 år.

SMÅ barn väger under 20 kg (ska inte ha raster).

Inga vridningar på småskelett på barn under 3 år.

Kom ihåg gonadskydd om gonaderna ligger inom 10 cm från strålfältet.

                                                                              Radiologi  Västerbotten Skellefteå 

                                                                             Upprättad 2007 05 09

                                                                              Områdesansvarig Överläkare Annika Öhman

                                                            Ansvarig Sektionsledare Eva Fahlesson
Arm- Små barn, liggande på bordet

Fraktur

Frontal

Sida

Fraktur kontroll

Frontal 

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik – Bildplattor                             Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Arm barn

	kV: 50
	kV: 52

	mAs: 2.0
	mAs: 

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 24 x 30
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kassett riktning: stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu-filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Armbåge- barn under 20 kg

Fraktur
Frontal

Frontal inåtrotation

Frontal utåtrotation

Sida 

Endast frontal och sida på barn under 3 år

Fraktur kontroll

Frontal 

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik – Bildplattor                             Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Armbåge Små barn

	kV: 50
	kV: 50

	mAs: 3.2
	mAs: 2.5

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett:18 x 24
	Fältstorlek: 10x 12

	Kassett riktning: stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet: 

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu-filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Armbåge- barn över 20 kg

Fraktur
Frontal

Frontal inåtrotation

Frontal utåtrotation

Sida 

Fraktur kontroll

Frontal 

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik – Bildplattor                             Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Armbåge Barn

	kV: 50
	kV: 50

	mAs: 5.0
	mAs: 3.2

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 18 x 24
	Fältstorlek: 15x 20

	Kassett riktning: stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet: 

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu-filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Axel- Små barn under 20 kg

Ej frakturfråga - samt Ac-led i samband med axelundersökning

Frontal inåtvridning

Sida

Fraktur/luxation

Frontal inåtvridning

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik -Bildplattor                         Teknik- Direkt digital

	
	Programnamn: Axel Små barn

	Fr:    50 kV - 3.2 mAs
	Fr:    50 kV – 2.0   mAs

	Sida: 55 kV - 4.5 mAs
	Sida: 55 kV - 2.2 mAs

	
	Mittkammare om automatik används

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 18 x 24
	Fältstorlek: 15x 20

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet:

	
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Axel- Barn över 20 kg

Ej frakturfråga - samt Ac-led i samband med axelundersökning

Frontal inåtvridning

Sida

Fraktur/luxation

Frontal inåtvridning

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Axel Barn

	Fr:    55 kV – 4.5 mAs
	Fr:    57  kV 

	Sida: 60 kV- 8 mAs
	Sida: 63 kV

	
	Mittkammare 

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18x 24
	

	Kasettriktning: stående
	Fältstorlek: 18 x 24

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning:

frontal: ap 

sida sittande: pa

sida liggande: ap
	Strålriktning:

frontal: ap 

sida sittande: pa

sida liggande: ap


Barnmisshandels utredning 

BRA ATT  TÄNKA PÅ INNAN US

Att barn och många gånger föräldrarna inte är motiverade för röntgenundersökning

Viktigt att ta hänsyn till barnets önskan och integritet. 

Att boka en väl tilltagen undersökningstid.(dagtid)

Att det finns 2 sköterskor, med förutbestämda arbetsuppgifter,

t.ex en bildtagare och en exponerare och en bildplattebytare

Att barnet har personal med från barnavdelningen

Ifall premedicinering är indicerad och ordinerad.

Att inge förtroende för barnet och föräldern

Att föräldrarna troligtvis vet om att misstanke om misshandel  finns,

Att vi inte ska ha några förutfattade meningar eller döma någon.

Att undvika byten av personal och onödiga avbrott.

DT Hjärna och riktad skelettröntgen görs akut

MR Hjärna kan göras akut vid stark misstanke om misshandel och om akut DT hjärna är negativ. 

Vidare utredning helkroppsskelett kan göras under icke jourtid.

Skelettröntgen kan även upprepas efter 7-10 dagar för att påvisa frakturer som ej påvisades vid första undersökningen (kallus)

Skelettundersökningar

Skalle:
       Frontal och sida (om inte DT hjärna är utförd )

Thorax:
       Frontal (clavicel, axel och scapula ska vara med)

Sternumsida:   Väl inbländad

Bäcken:
       Frontal (på denna projektion ska även höftfrontaler avbildas)  

Överarm:
      Frontal och sida bilateralt

Underarm       Frontal, sida bilateralt

Armbågen och handled ska via dessa bilder vara undersökt i

frontal- och sidoprojektion.

Lårben:
        Frontal och sida bilateralt

Underben:
        Frontal och sida bilateralt

Knäleden ska via dessa bilder vara undersökt i frontal- och sidoprojektion.

Om barnet är äldre än 1 år kompletteras undersökningen med följande bilder:

Hand:
         Frontal bilateralt

Fot:                     Frontal bilateralt

Exponeringsparametrar – teknik

Se respektive undersökning

Ben- Små barn 

Fraktur
Frontal

Sida

Fraktur kontroll

Frontal 

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik – Bildplattor                             Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Arm barn

	kV: 50
	kV: 52

	mAs: 2.0
	mAs: 

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 24 x 30
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kassett riktning: stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu-filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Benlängdsmätning

Rum 8

Bokas bilateralt

Välj genomlysningsprogram extremiteter- knä

Välj minsta bildförstärkare

Lägg patienten så långt upp på bordet som möjligt

Lägg linjalen (hänger på väggen) mellan pat ben, övre kanten på linjalen ska vara ca 5 cm ovanför symfysen, caput femoris ska vara med

Fixera patientens ben så nära varandra som möjligt

Sidomärkning

Genomlys över båda höftlederna -frys bilden (knappen med ett öga i en trekant, finns längst ner till vänster på manöverpanelen)

Gör likadant över knä och fotleder

Exportera till PACS visa knappen F2.

Bihålor- Små barn under 20 kg

Alla frågeställningar

Sida 

Frontal

Gapande frontal

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Bihålor Små barn

	Fr :   60 kV - 4.0 mAs
	Kv: 60

	Sida: 60 kV- 1.6 mAs
	

	Mittkammare
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: 12 x 16

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Bihålor- Barn över 20 kg

Alla frågeställningar

Sida 

Frontal

Gapande frontal

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Bihålor Små barn

	Fr:   60kV – 9.0 mAs
	kV: 60

	Sida: 60kV- 5.0 mAs
	

	Mittkammare
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: 18 x 24

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: 

Frontal liggande: ap

	Strålriktning:

Frontal sittande:   pa

Frontal liggande : ap



Bröstrygg- barn under 20 kg

Alla frågeställningar förutom skoliosfrågeställning

Frontal

Sida 

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Bröstrygg Små barn

	Frontal: 55 kV – 4 mAs

Sida:     63 kV - 8.0 mAS
	Frontal: 55 kV

Sida:     63 kV

	
	

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 24 x 30
	Fältstorlek: 10 x 30

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm ( takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Bröstrygg- barn över 20 kg

Alla frågeställningar förutom skoliosfrågeställning

Frontal

Sida 

Övre sida -  titta på sidan, för att bedöma om övre sidan behövs

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Bröstrygg Barn

	Frontal: 65 kV-   7.1 mAs

Sida:     67 kV - 11.0 mAs
	Frontal: 65 kV

Sida:     67 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: Anpassa efter barnets storlek
	Fältstorlek: Anpassa efter barnets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0.1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Buköversikt- Små barn under 20 kg

Främmande kropp

Frontal

Fri gas
Frontal

Sida (ryggläge, horisontell strålriktning) även rectum ska avbildas, (skickas innan ev frigas bild processas om)

Ev Frigasbild processas om av den översta delen av buken (skicka sidobilden innan den processas om till frigasbild)

Övriga frågeställningar

 Frontal  liggande, även rectum ska avbildas

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Buköversikt  Små Barn

	Fr:    60 kV -  5.0   mAs
	kV: 63 

	Sida: 60 kV-  6.3 mAs
	

	Mittkammare
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 24 x30
	Fältstorlek: 24 x 30

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 800

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


.

Buköversikt- barn över 20 kg

Främmande kropp

Frontal

Fri gas

Frontal

Fri gas bild: Istället för stående buköversikt tas en stående lungbild, där även övre delen av buken avbildas eller

Liggande med höger sida upp (skicka sidobilden innan den processas om till flankbild)

Flankbild processas om av sidobilden

Alla andra frågeställningar

Frontal, även rectum ska avbildas

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Buköversikt  Barn

	65 kV- 8 mAs
	kV: 70 

	
	Flankbild:

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: anpassas efter barnets storlek
	Fältstorlek: anpassas efter barnets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 800

	FFA: 100 cm  takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: frontal ap 


	Strålriktning: frontal ap 

Stående lungbild: pa


Bäcken – Små barn under 20 kg

Alla frågeställningar

Frontal

Gonadskydd

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Bäcken Små Barn

	kV : 60
	kV: 63

	mAs: 4
	

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: Anpassas efter barnets storlek
	Fältstorlek: Anpassas efter barnets storlek

	Kasettriktning: Liggande
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0.1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Bäcken - barn över 20 kg

Alla frågeställningar

Frontal

Gonadskydd

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Bäcken Barn

	kV :   65
	kV: 65

	mAs: 6.3
	

	
	Sidokammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: Anpassas efter barnets storlek 
	Fältstorlek: Anpassas efter barnets storlek

	Kasettriktning: Liggande
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Epifarynx- Små barn under 20 kg

Sidobild  horisontell strålriktning
Ska tas med stängd mun. 

Barnet ska andas genom näsan. Har barnet napp, stoppa in den.

Notera på bilden om den är tagen sittande eller liggande.

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Epifarynx Små Barn

	kV :  70
	kV: 70

	mAs: 1.8
	

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: 10 x 10

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: Horisontell
	Strålriktning: Horisontell


Epifarynx- barn över 20 kg

Sidobild  horisontell strålriktning
Ska tas med stängd mun. 

Barnet ska andas genom näsan. Har barnet napp, stoppa in den.
Notera på bilden om den är tagen sittande eller liggande.

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Epifarynx Barn

	kV : 70
	kV: 70

	mAs: 2.8
	

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: 12 x 12

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: Horisontell
	Strålriktning: Horisontell


Fot- Små Barn under 20 kg

Frontal

Inåt vridning

Sida

Endast frontal och sida på barn under 3 år

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Fot Små Barn

	kV :  50
	kV:  50

	mAs: 3.2
	mAs: 2.5

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	
	

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Fot- Barn över 20 kg

Frontal

Inåt vridning

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Fot Små Barn

	kV :  50
	kV:  50

	mAs: 3.2
	mAs: 3.2

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Fotled- Små barn under 20 kg

Fraktur

Frontal 

Frontal inåt            

Sida

Sned sida

Endast frontal och sida på barn under 3 år 

Kontroll

Frontal

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Fotled Små Barn

	kV: 50          Gips: 60 kV (ej plast gips)
	kV: 50

	mAs: 5.0
	mAs: 4.0

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Fotled- Barn över 20 kg

Fraktur

Frontal 

Frontal inåt             

Sida
Sned sida

Kontroll

Frontal

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Fotled Barn

	kV: 50          Gips: 60 kV (ej plast gips)
	kV: 50

	mAs: 5.0
	mAs: 4.0

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Halsrygg -Små barn under 20 kg

Fraktur

Sida  

Frontal

Vridning 45 grader höger 

Vridning 45 grader vänster

Dens

Icke trauma

Sida

Frontal

Vridning 45 grader höger

Vridning 45 grader vänster

Provokation

Tas vid frakturfråga enbart på direkt ordination av läkare. 

Extension

Flexion

Bedside

Sida

Frontal

Vridning 45 grader höger

Vridning 45 grader vänster

Dens

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Halsrygg Små barn

	Fr:      60 kV- 4.5 mAs
	Fr:     60 kV - 3.2 mAs  

	Sida:   60 kV- 4.5 mAs
	Sida:  60 kV - 4.5 mAs

	Vrid:   60 kV- 5.0 mAs

Dens:  63 kV- 6.3 mAs
	Vrid:  60 kV-  5.0 mAs 

Dens: 63 kV-  6.3 mAs

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18 x 24
	Fältstorlek: ca 10 x 18

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm 
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Halsrygg - Barn över 20 kg

Fraktur

Sida  

Frontal

Vridning 45 grader höger 

Vridning 45 grader vänster

Dens

Icke trauma

Sida

Frontal

Vridning 45 grader höger

Vridning 45 grader vänster

Provokation

Tas vid frakturfråga enbart på direkt ordination av läkare. 

Extension

Flexion

Bedside

Sida

Frontal

Vridning 45 grader höger

Vridning 45 grader vänster

Dens

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

 Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Halsrygg Barn

	Fr:      60 kV- 12.5 mAs
	Fr:     60 kV – 11 mAs  

	Sida:   60 kV- 10 mAs
	Sida:  60 kV - 9 mAs

	Vrid:   60 kV- 12.5 mAs

Dens:  63 kV- 25 mAs
	Vrid:  60 kV-  11 mAs 

Dens: 63 kV-  22 mAs

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18 x 24
	Fältstorlek: 

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm 
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Hand - Små barn under 20 kg

Fraktur

Frontal 

Vridning

Sida, använd fingerkudde

Endast frontal och sida på barn under 3 år

Finger

Frontal

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Hand Små Barn

	kV :  50          
	kV:   50

	mAs: 1.8
	mAs: 1.2

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Hand -Barn över 20 kg

Fraktur

Frontal 

Sida, använd fingerkudde

Vridning

Finger

Frontal

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Hand Små Barn

	kV:   50          
	kV:   50

	mAs: 2.0
	mAs: 1.8

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Handled- Små barn under 20 kg

Fraktur

Frontal 

Vridning supination

Vridning pronation

Sida 

Endast frontal och sida på barn under 3 år

Kontroller
Frontal

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Handled Små Barn

	kV: 50          Gips: 60 kV (ej plastgips)
	kV:  50

	mAs: 2.0
	mAs: 1.8

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Handled- Barn över 20 kg

Fraktur

Frontal 

Vridning supination

Vridning pronation

Sida 

Kontroller
Frontal

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Handled Barn

	kV :  50          Gips: 60 kv
	kV:  50

	mAs: 2.5
	mAs: 2.2

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm(takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Höftled barn

Metod väljs utifrån frågeställning och ålder på barnet

.

Gonadskydd, tänk på centrering och inbländning

Inget raster på barn under 20 kg

Simplex-coxit - ger akut ont i höften efter en virusinfektion. Ul ska göras först, om vätska i höften behövs ingen akut röntgen, men oftast kontroll efter 3 månader.

Akut röntgen endast om UL är negativt, detta för att utesluta Perthes.

Första undersökningstillfället:

UL- om negativt, röntgen höftleder

Frontal- ordentligt inåtroterad över båda höftlederna

På små barn båda höfterna på samma bild

Billing C båda höfter. 

Lauenstein på små barn som ej klarar Billing C

Kontroll:

Frontal, aktuell höft
Billing C, aktuell höft 

Lauenstein på små barn som ej klarar Billing C

Perthes- sjukdom ger smygande ont i höften hos barn vanligen i ålder 2-8 år. Ev. UL också.

Frontal- ordentligt inåtroterad över båda höftlederna

På små barn båda höfterna på samma bild

Billing C båda höfter.  

Lauenstein på små barn som ej klarar Billing C

Epifyseolys -är en sorts fys-fraktur hos barn när de växer mycket, alltså vanligen 9-15 år. 

Ej UL.

Frontal

Billing C

Dysplasi-, två typer

                 -Medfödd som behandlas med skena och blir bra.

                 -Beroende på neurologisk skada. Reimers index mäts.

Dysplasi under 2-3 år

Frontal, ordentligt inåtroterad över båda höfterna.

Finns caputkärnor även Lauensteinbild över båda höfterna.

Dysplasi , Reimersindex

Vid beräkning av Reimersindex är det viktigt att frontalbilden är absolut rak, så att man kan beräkna hur stor del av caput som ligger utanför acetabulum.

Skicka dubbel uppsättning bilder till pACS, den ena bilden ska användas för att mätas på.. 

En absolut rak bäckenfrontal med parallella lårben. (Benen isär och fotlederna kraftigt inåtroterade.)

Fraktur

Frontal ,aktuell höft. 

Billing C om barnet kan, annars sida.

Gonadskydd, tänk på centrering och inbländning

Inget raster på barn under 20 kg

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Höftled Små Barn

                      

	Frontal: 60 kV-  4 mAs
	kV: 70

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: liggande
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Höftled Barn

                      

	Frontal: 65 kV-  8 mAs
	Frontal: 70kV

	Sida:     75 kV-  30 mAs
	Sida:     73 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Knä- Små barn under 20 kg

Fraktur
Frontal

Vridning inåt

Vridning utåt

Sida

Endast frontal och sida på barn under 3 år

Fri kropp
Frontal

Sida

Einblick

Schlatter

Frontal

Sida

Ingen mjukdelsexponering

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	Knä
	Programnamn: Knä Små Barn

	kV :   50
	kV: 50

	mAs:  1.6
	

	Mittkammare
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	Einblick 
	Programnamn: Einblick Små Barn

	kV :  50
	kV: 50

	mAs: 1.6
	

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Liggande
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm ( takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Knä- Barn över 20 kg

Fraktur
Frontal

Sida

Vridning inåt

Vridning utåt

Fri kropp
Frontal

Sida

Einblick

Patella

Frontal

Frontal vridning inåt

Frontal vridning utåt
Sida

Patella axial (stående)

Schlatter

Frontal

Sida

Ingen mjukdelsexponering

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	Knä
	Programnamn: Knä Barn

	kV:   55
	kV: 55

	mAs: 4.0
	

	Mittkammare
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	Einblick 
	Programnamn: Einblick Barn

	kV:  55
	kV: 55

	mAs: 3,2
	

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Liggande
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	Patella axial Stående
	Programnamn: Patella axial Barn

	kV:  50
	kV:   50

	mAs: 7.1
	mAs: 5.6

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett:  18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Liggande
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: 
	Strålriktning: 


Lårben- Barn över 20 kg

Använd gonadskydd

Fraktur, skelettförändringar

Frontal 

Sida

Hela lårbenet ska avbildas

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Lårben Barn

	Fr och sida: 60 kV- 6.3 mAs
	60 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Ländrygg- Små barn under 20 kg

Använd gonadskydd
Alla frågeställningar – utom vid skoliosfråga ( se skolios)

Frontal, bukläge

Sida

L5 sida endast på begäran av läkare

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Ländrygg Små barn

	Frontal: 65 kV - 4.0  mAs

Sida:     65 kV - 5.0 mAs
	Frontal: 65 kV

Sida:     65 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 24 x 30
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: pa
	Strålriktning: pa


Ländrygg- Barn över 20 kg

Använd gonadskydd
Alla frågeställningar – utom vid skoliosfråga ( se skolios)

Frontal, bukläge

Sida

L5 sida endast på begäran av läkare

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Ländrygg barn

	Frontal: 70 kV -  8  mAs

Sida:     73 kV  - 10 mAs
	Frontal: 70 kV

Sida:     73 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: Anpassas efter objektets storlek
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: pa (bukläge)
	Strålriktning: pa (bukläge)


Nyckelben- Små barn under 20 kg

Fraktur

Frontal, 20 grader caudalt

Frontal, 20 grader kraniellt

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Nyckelben Små barn

	50 kV-2 mAs
	 50 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Liggande
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Nyckelben-  Barn över 20 kg

Fraktur

Frontal, 20 grader caudalt

Frontal, 20 grader kraniellt

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Nyckelben Barn

	55 kV- 3.2 mAs
	55 kV 

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Liggande
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Revben/Thorax- Små Barn under 20 kg

Alla frågeställningar utom frakturfråga

Frontal, aktuella sidan eller bilateralt

Vid Frakturfråga tas i första hand lungbilder. 

Thoraxbilder enbart på röntgenläkarens begäran, rådgör med doktorn innan.

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Revben Små barn

	55 kV-9 mAs
	55 kV -7.1 mAs

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 18 x 24 
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Revben/Thorax- Barn över 20 kg

Alla frågeställningar utom frakturfråga

Frontal, aktuella sidan eller bilateralt

Vid Frakturfråga tas i första hand lungbilder. 

Thoraxbilder enbart på röntgenläkarens begäran, rådgör med doktorn innan.

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Revben Barn

	55 kV-20 mAs
	55 kV 

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18 x 24 eller 24x30
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Rygg ( hals- bröst- ländrygg)- Små barn under 20 kg

Alla frågeställningar förutom skoliosfrågeställning

Frontal

Sida 

Använd gonadskydd

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Rygg Små Barn

	Frontal: 70kV- 4 mAs

Sida:      70kV- 4 mAs
	Frontal: 70 kV - 3.2 mAs

Sida:     70 kV - 3.2 mAs

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: Anpassa efter barnets storlek
	Fältstorlek: Anpassas efter barnets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Sacrum/coccyx- Små barn under 20 kg

Alla frågeställningar

Frontal coccyx

Frontal sacrum 

Sida, använd gonadskydd 

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Sacrum Små barn

	Frontal: 60 kV- 3.2 mAs
	Fr:    60 kV

	Sida:     63 kV- 4.5 mAs
	Sida: 63 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 18 x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	Förstoringsfaktor: 
	

	FFA: 100cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Sacrum/coccyx-  Barn över 20 kg

Alla frågeställningar

Frontal coccyx

Frontal sacrum 

Sida, använd gonadskydd 

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Sacrum Barn

	Frontal: 70 kV-  8 mAs
	Fr:    70 kV

	Sida:     73 kV- 10 mAs
	Sida: 73 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18 x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Scaphoideum- Barn över 8 år

Scaphoideum röntgas ej separat på barn under 8 år 

Fraktur, kontroll
Frontal, rörarm vinklad 25 grader radialt.

Frontal, rörarm vinklad 20 grader ulnart.

Frontal, rörarm vinklad 10 grader distalt.

Frontal, rörarm vinklad 10 grader proximalt.

Vid akut undersökning ska även handleden avbildas

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Scaphoideum

	52 kV -  2.8 mAs
	50 kV- 2.8 mAs

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 18 x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 100


	Detektorkänslighet: 

	
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Shuntöversikt- Små barn under 20 kg

Skallsida samt sida över hals på samma bild

Frontalbild över thorax och buk på samma bild 

Buk, sidobild  (för att se att slangen ligger i buken)

OBS! Bilderna ska överlappa varandra

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Shuntöversikt Små barn

	Skallsida: 60 kV- 5 mAs
	Skallsida: 60 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 24 x30
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	Förstoringsfaktor: 
	

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1


Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Shuntöversikt Små barn

	Thorax- buk: Välj Lungexponering efter barnets vikt
	Thorax- buk: Välj Lungprogram efter barnets vikt

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: Anpassa efter barnets storlek
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	Förstoringsfaktor: 
	

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Shuntöversikt Små barn

	Buk sida: 60 kV- 6.3 mAs
	Buk sida: 60 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: Anpassa efter barnets storlek
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 
	Detektorkänslighet: 800

	Förstoringsfaktor: 
	

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1


Shuntöversikt- över 20 kg

Skallsida samt sida över hals på samma bild

Frontalbild över thorax och buk på samma bild

Buk, sidobild (för att se att slangen ligger i buken)

OBS! Bilderna ska överlappa varandra

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Shuntöversikt Barn

	Skallsida: 60 kV-  10 mAs
	Skallsida: 60 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: Anpassa efter barnets storlek
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	Förstoringsfaktor: 
	

	
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1


	
	Programnamn: Shuntöversikt Barn

	Thorax- buk: välj Lungexponering efter barnets vikt
	Thorax- buk: välj Lungprogram efter barnets vikt

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: Anpassa efter barnets storlek
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 300
	Detektorkänslighet: 400

	Förstoringsfaktor: 
	

	
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Shuntöversikt Barn

	Buk sida: 70 kV
	Buk sida: 70 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: Anpassa efter barnets storlek
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 800

	Förstoringsfaktor: 
	

	
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1


Skalle- Små barn under 20 kg

Ska i princip utföras på DT enligt Annika Öhman

Suturslutning

Frontal

35:a

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Skalle Små barn

	Frontal: 63 kV - 9 mAs
	Frontal: 63 kV

	35:a      63  kV - 9 mAs
	35:a      63 kV

	Sida:     60  kV - 5 mAs
	Sida:     60 kV

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning:  ap


Skelettålder- Små barn under 20 kg

En frontalbild på icke dominanta sidan där hand och handled avbildas. 

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Hand Små Barn

	kV : 50          
	kV: 50

	mAs: 1.8
	mAs: 1.6

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 100 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning:  ap


Skelettålder- Barn över 20 kg

En frontalbild på icke dominanta sidan där hand och handled avbildas. 

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Hand Små Barn

	kV : 50          
	kV: 50

	mAs: 2.2
	mAs: 2.0

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 100 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning:  ap


Skoliosrygg- Små barn under 20 kg

Använd gonadskydd

Utan skor

Ska i första hand utföras på rum 1 med Ortho Package

Program för Ungdom, frontal och sida finns inlagt i modaliteten på rum 1

Utförlig metodanvisning finns i pärmen märkt Leonardo

Förstagångsundersökning 

Stående frontal bröstrygg, (PA) ryggen mot strålfältet

Stående frontal ländrygg  (PA) ryggen mot strålfältet

Sidobilder tas endast på särskild begäran från ortopedläkare eller röntgenläkare

Kontroll

Stående frontal bröstrygg

Stående frontal ländrygg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn : Scoliosrygg Små Barn

	Frontal:    kV          mAs

Sida:        kV          mAs
	Frontal: 70 kV

Sida:     70 kV

	
	

	
	Mittkammare

	Grovfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett:  
	

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 800
	Detektorkänslighet: 800

	
	

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 180

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: pa
	Strålriktning: pa


Skoliosrygg- över 20 kg

Ska i första hand utföras på rum 1 med Ortho Package

Program för Ungdom och Vuxen, frontal och sida finns inlagt i modaliteten på rum 1

Utförlig metodanvisning finns i pärmen märkt Leonardo

Använd gonadskydd

Utan skor

Förstagångsundersökning 

Stående frontal bröstrygg, (PA) ryggen mot strålfältet

Stående frontal ländrygg  (PA) ryggen mot strålfältet

Sidobilder tas endast på särskild begäran från ortopedläkare eller röntgenläkare

Kontroll

Stående frontal bröstrygg

Stående frontal ländrygg

                                                                                      RUM 2

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Scoliosrygg Barn

	Frontal:    kV          mAs

Sida:        kV          mAs
	Frontal: 85 kV

Sida:     85 kV

	
	

	
	Mittkammare

	Grovfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: Anpassas efter patientens storlek
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 800
	Detektorkänslighet: 800

	
	

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 180

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: pa
	Strålriktning: pa


Skelettdysplasi

Kolla först vilka undersökningar som finns sedan tidigare!

Använd gonadskydd

Skalle frontal

Skalle sida, inkl halssida

Bröstrygg frontal                Ta om möjligt hela ryggen på en bild
Bröstrygg sida

Ländrygg frontal                Ta om möjligt hela ryggen på en bild 

Ländrygg sida                      
Thorax frontal, inkl clavicel, scapula och axel  (Om inte lungor är röntgade tidigare)
Thorax sida inkl sternum  (Om inte lungor är röntgade tidigare)

Bäcken frontal

Arm frontal, ena armen räcker

Om möjligt hela armen på en film, annars överarm och underarm.

Viktigt med raka armar.

Hand frontal, viktigt med raka fingrar, ena handen räcker

Ben frontal, ena benet räcker

Om möjligt hela benet på en film, annars lår och underben. 

Viktigt med raka ben.

Fot frontal, ena foten räcker

Om det finns anomalier lägg till:

Knä, ena sidan

Armbågssida, ena armen räcker

Lårbenssida, ena benet räcker

Exponeringsparametrar – teknik

Se respektive undersökning

Lårben- Små barn under 20 kg

Använd gonadskydd

Fraktur, skelettförändringar

Frontal 

Sida

Hela lårbenet ska avbildas

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Lårben Små Barn

	Fr och sida: 55 kV- 3.2 mAs
	kV: 55

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter objektets storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Sondläge- Små barn under 20 kg

Frontal över aktuellt område

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Buköversikt Små Barn

	Fr: 60 kV- 5 mAs
	kV: 63

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 24 x30
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 600

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Sondläge- Barn över 20 kg

Frontal över aktuellt område

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Buköversikt  Barn

	Fr: 65 kV - 8 mAs
	kV: 70

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 24 x30
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 600

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Sternum- Små barn under 20 kg

Sida 

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                         Teknik -  Direkt digital

	
	Programnamn: Sternum Små barn

	Sida: 63 kV- 8 mAs
	Sida: 63 kV

	Mittkammare
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej raster
	Ej raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1


Sternum- Barn över 20 kg

Sida 

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                         Teknik-  Direkt digital

	
	Programnamn: Sternum barn

	Sida: 67 kV- 8 mAs
	Sida: 67 kV

	Mittkammare
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Raster
	Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: stående
	

	Exponeringsklass: 400
	Detektorkänslighet: 400

	
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1


Underarm- Små barn under 20 kg

Alla frågeställningar

Frontal

Sida 

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Underarm Små Barn

	kV : 50          
	kV: 50

	mAs: 2.0
	mAs: 1.8

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Underarm- Barn över 20 kg

Alla frågeställningar

Frontal

Sida 

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Underarm Små Barn

	kV : 50          
	kV: 50

	mAs: 2.5
	mAs: 2.2

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Underben- Små barn  under 20 kg

Alla frågeställningar

Frontal 

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Underben Små Barn

	kV : 50          
	kV: 50

	mAs: 2.5
	mAs: 2.2

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Underben- Barn över 20 kg

Alla frågeställningar

Frontal 

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Underben Små Barn

	kV: 50          
	kV: 50

	mAs: 2.8
	mAs: 2.5

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm ( takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Överarm- Små barn under 20 kg

Alla frågeställningar

Frontal

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 10 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Överarm Små Barn

	kV : 50          
	kV: 50

	mAs: 2.0
	

	Finfokus
	Finfokus

	
	Mittkammare

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm  takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: ap
	Strålriktning: ap


Överarm- Barn över 20 kg

Alla frågeställningar

Frontal

Sida

Exponeringsvärdena är ett medelvärde för barn ca 30 kg

Teknik - Bildplattor                      Teknik - Direkt digital

	
	Programnamn: Överarm Barn

	kV : 55          
	kV: 55

	mAs: 3.2
	

	
	Mittkammare

	Finfokus
	Finfokus

	Ej Raster
	Ej Raster

	Kassett: 18x 24
	Fältstorlek: Anpassas efter patientens storlek

	Kasettriktning: Stående
	

	Exponeringsklass: 100
	Detektorkänslighet:

	FFA: 100 cm (takrör)
	FFA: 115 cm

	
	Cu- filter: 0,1

	Strålriktning: frontal ap 

                      sida pa
	Strålriktning:  frontal ap 

                       sida pa
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